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Vi voglio bene...Sommario
L'ecograa  e una tecnica di indagine tomograca (cio e mirata alla rappre-
sentazione del corpo umano a strati), capace di ricostruire sezioni variamente
orientate di parti del corpo.
Essa sfrutta l'energia acustica degli ultrasuoni prodotta da apposite son-
de manovrate a contatto con la regione da esplorare. La non invasivit a sica
e biologica (cio e l'assenza di radiazioni ionizzanti, che penetrando pi u in pro-
fondit a possono causare nell'uomo danni somatici o genetici), la possibilit a
di essere realizzata anche al letto del paziente e la facile ripetibilit a sono le
caratteristiche dell'ecograa maggiormente apprezzate in campo diagnostico.
L'imaging system, cio e i vari strumenti che permettono di ricavare imma-
gini del corpo umano a scopo diagnostico, si sviluppa principalmente in 2D,
ed ultimamente anche in 3D e 4D. Alcuni dei modelli utilizzati per questo
scopo sono:
 A-mode, B-mode, M-mode;
 Color 
ow imaging, Color M-mode;
 Continuous wave Doppler, Pulsed wave Doppler;
 Color Doppler, Power Doppler.
La tecnica M-mode (o anche Time Motion-mode), che consente di visua-
lizzare in tempo reale i movimenti continui degli organi lungo una linea di
scansione ssa,  e molto utile soprattutto per eseguire misurazioni. Questa
modalit a di visualizzazione  e classicamente molto utilizzata in ecocardiogra-
a perch e permette di avere informazioni sulla motilit a delle varie parti del
cuore, come ad esempio le pareti atriali e ventricolari, e sul corretto funzio-
namento delle valvole che garantiscono il 
usso sanguigno.
In questa tesi verranno trattati inizialmente gli aspetti teorici riguardanti
gli ultrasuoni, per poi passare ad aspetti pi u pratici. Ci si focalizzer a sulla
strumentazione di base, cio e l'apparecchio ecograco, che permette l'indagine
del corpo umano tramite ultrasuoni. Successivamente verranno analizzati pi u
in dettaglio i diversi ambiti in cui si inserisce il tipo di ecograa M-mode,
in particolare la sua applicazione in cardiologia, per terminare con l'analisi
di casi specici in cui l'ecocardiograa M-mode viene utilizzata nella pratica
clinica di tutti i giorni.Elenco delle tabelle
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1.1 Natura del suono. Le onde e il trasporto
di energia
Il suono  e una forma di energia meccanica che si trasmette con onde
di compressione e di rarefazione, determinando un movimento di molecole e
particelle, che ha bisogno di un mezzo sico di supporto, come l'aria, l'acqua, i
tessuti del corpo umano, per propagarsi. Questo comportamento lo distingue
da altre forme di energia ondulatoria come quella elettromagnetica, capace
di diondersi anche nel vuoto.
Figura 1.1: Compressione e rarefazione di un'onda sonora.
La sorgente dell'onda sonora  e un elemento vibrante che trasferisce il
proprio movimento al mezzo, costringendo le particelle che lo compongono a
oscillare e a trasmettere a loro volta, per interazione elastica, la perturbazione
alle particelle vicine, senza trasporto di materia. La propagazione del suono
si realizza con un movimento ondulatorio di tipo longitudinale o trasversale.
910 Gli ultrasuoni
Le onde longitudinali sono caratterizzate da uno spostamento delle parti-
celle parallelo alla direzione del moto dell'onda, mentre nelle onde trasversali
lo spostamento avviene perpendicolare alla direzione.
Le onde longitudinali di compressione si propagano in qualsiasi mezzo
mentre le trasversali solo in quelli solidi, a causa dei deboli legami dei tessuti
liquidi che si instaurano tra atomi e molecole. In ambito medico pertanto,
l'onda ultrasonora che viene studiata  e longitudinale (quindi in grado di
propagarsi nei tessuti molli) e si propaga nel mezzo mediante bande alternate
di compressione e di rarefazione: infatti le particelle del mezzo sono forzate
ad oscillare attorno alla loro posizione di equilibro.
Figura 1.2: Propagazione di un'onda sonora.
1.2 Caratteristiche degli ultrasuoni
Qualsiasi suono, e quindi anche gli ultrasuoni, viene descritto da diver-
si parametri legati a grandezze siche ben denite. Il rumore  e, invece, un
suono complesso dato dalla sovrapposizione casuale di frequenze diverse, non
correlate armonicamente, e quindi non pu o essere descritto da questi para-
metri.
Frequenza. La frequenza f rappresenta il numero di oscillazioni che
l'onda compie durante la sua propagazione in un secondo e corrisponde al-
l'inverso del periodo (f = 1=T), cio e la durata di un'oscillazione completa.
Da essa dipende l'altezza del suono: maggiore  e la frequenza, pi u acuto  e
il suono percepito nella banda dell'udibile. Gli ultrasuoni si estendono a
partire da frequenze superiori ai 20 kHz, limite superiore di udibilit a per l'o-
recchio umano, no alle frequenze di qualche centinaio di MHz e, intorno a
1 GHz, lasciano il posto al regime cosiddetto ipersonico. A ni diagnosticiCaratteristiche degli ultrasuoni 11
si utilizzano ultrasuoni ad una frequenza tra 1 e 15-20 MHz con un'intensit a
compresa tra 0,01 e 200 mW/cm2. La frequenza condiziona la trasmissione
degli ultrasuoni, cio e sia il potere di penetrazione sia l'attenuazione.
Figura 1.3: Frequenze delle onde sonore.
Lunghezza d'onda. La lunghezza d'onda  rappresenta lo spazio per-
corso da un'oscillazione nell'intervallo di tempo di un periodo. Essa cor-
risponde al prodotto della velocit a di propagazione (c) nel mezzo in cui il
suono si propaga, e il periodo:  = c  T =
c
f
. Ovvero, essa  e direttamente
proporzionale alla velocit a di trasmissione ed inversamente proporzionale alla
frequenza. Nelle apparecchiature ecograche la frequenza viene selezionata
automaticamente con la scelta della sonda o, nelle sonde a multi-frequenza,
scegliendo un valore tra quelli preimpostati idoneo per l'esame da eseguire.
Nel momento in cui si cambia la frequenza, varia automaticamente anche
la lunghezza d'onda. La lunghezza d'onda determina il limite teorico di ri-
soluzione assiale e spaziale della sonda, caratteristiche che determinano la
capacit a, da parte della sonda, di distinguere due oggetti molto vicini e quin-
di di fornire un'immagine nitida.
Potenza acustica, intensit a, ampiezza, pressione acustica.
Sono grandezze che deniscono in vario modo l'energia meccanica trasporta-
ta dagli ultrasuoni, ossia i valori di compressione e rarefazione cui vengono
sottoposte le molecole del mezzo esposto nell'unit a di tempo.
 La potenza acustica esprime la quantit a di lavoro necessaria nell'unit a
di tempo o la quantit a di energia sonora trasportata nell'unit a di tem-
po. Non sono stati descritti eetti biologici signicativi per i livelli di
potenza acustica comunemente usati in ecograa. L'imaging armoni-
co tessutale ed il color-Doppler richiedono comunemente una potenza
acustica in trasmissione superiore rispetto a quella usata nell'imaging
convenzionale B-Mode.12 Gli ultrasuoni
 L'intensit a I  e una misura della potenza acustica per unit a di super-
cie, e descrive il tasso con cui l'energia  e depositata localmente nel
mezzo trasmissivo. L'intensit a degli ultrasuoni comunemente usati in
diagnostica (qualche mW/m2), non  e responsabile di eetti biologici si-
gnicativi. Nelle applicazioni diagnostiche  e opportuno conoscere non
tanto il valore assoluto dell'intensit a, quanto piuttosto il suo valore re-
lativamente ad un altro, denito come I(dB) = 10log(I=I0), dove I0  e
un'intensit a sonora di riferimento (alla soglia dell'udibilit a).
 L'ampiezza A dell'onda rappresenta il massimo spostamento che le mo-
lecole del mezzo di propagazione compiono rispetto alla posizione di
equilibrio, ossia il valore assoluto alla massima compressione o alla
massima rarefazione. Al crescere dell'ampiezza, aumenta l'intensit a
dell'ultrasuono. Come per l'intensit a, si denisce l'ampiezza relativa
come A(dB) = 20log(A=A0).
 La pressione acustica P esprime la forza dell'onda. L'onda sonora vie-
ne caratterizzata da aree di compressione nelle quali la pressione  e
aumentata rispetto alla pressione atmosferica, ed aree di rarefazione,
dove la pressione diminuisce rispetto alla pressione atmosferica. Il picco
massimo della pressione acustica  e denito ampiezza di pressione.
Figura 1.4: Caratteristiche delle onde sonore.
Velocit a di propagazione. La velocit a di propagazione c degli ul-
trasuoni non  e costante, ma varia secondo la densit a e la comprimibilit a del
mezzo materiale di trasmissione. L'elasticit a del materiale, E, viene misu-
rata con il modulo di Young, ed il suo valore  e costante, legato solo alle
caratteristiche intrinseche del mezzo. Quanto pi u rigido  e il materiale tanto
minore  e lo spostamento di massa molecolare, e maggiore pertanto la velo-




, dove  rappresenta
la densit a. La velocit a degli ultrasuoni  e un parametro molto importante perInterazione degli ultrasuoni con i tessuti biologici 13
le applicazioni diagnostiche, e nella maggior parte dei tessuti biologici vale
mediamente 1540 m/s, per cui tutti gli ecogra vengono tarati normalmente
su questo valore.
Impedenza acustica. L'impedenza acustica Z  e una propriet a carat-
teristica di ogni mezzo, che d a una misura dell'entit a delle forze che si op-
pongono alla trasmissione dell'ultrasuono al suo interno, ed  e denita come
Z =   c, prodotto della densit a del mezzo attraversato per la velocit a di
propagazione nello stesso. L'aria, o le strutture che contengono molta aria
(come ad esempio il polmone), presentano una bassissima impedenza acusti-
ca. Gli altri tessuti, fatta eccezione per quello osseo, presentano un range
d'impedenza acustica abbastanza ristretto. L'impedenza acustica  e fonda-
mentale per la formazione dell'immagine ecograca, in quanto condiziona i
fenomeni sici di ri
essione e scattering degli ultrasuoni.
Materiale  (Kg=m3) c (m=s) Z (106Rayl)
Aria 1:2 331 0:0004
Acqua 997 1497 1:493
Sangue 1050 1560 1:638
Muscolo 1060 1570 1:642
Osso 1850 3360 6:216
Tabella 1.1: Caratteristiche degli ultrasuoni in alcuni mezzi di propagazione.
1.3 Interazione degli ultrasuoni con i tessuti
biologici
Gli ultrasuoni emessi dalla sonda attraversano i tessuti con una velocit a
e, soprattutto, con un'impedenza che sar a caratteristica di ogni tessuto. Du-
rante l'attraversamento delle varie strutture tissutali, l'energia (l'intensit a)
posseduta dall'ultrasuono viene progressivamente attenuata. Quanto pi u pic-
cola  e la lunghezza d'onda del fascio ultrasonoro (cio e quanto pi u alta  e la
frequenza), tanto pi u rapida  e l'attenuazione, che si verica principalmente
per ri
essione, assorbimento, rifrazione e diusione.
Riflessione :  e il fenomeno per il quale a livello dell'interfaccia l'onda
ultrasonora subisce un rinvio (formazione di un eco), e avviene ogni volta14 Gli ultrasuoni
Figura 1.5: Interazione degli ultrasuoni con i tessuti biologici.
che un impulso sonoro passa da un tessuto con una determinata impeden-
za acustica ad un altro d'impedenza acustica diversa. La ri
essione avviene
con un angolo che sar a equivalente a quello incidente dell'ultrasuono. Per
la formazione dell'immagine sono importanti solo gli echi che tornano ver-
so la sonda, quindi se il fascio incide perpendicolarmente si ha la massima
rilevazione del segnale ri
esso. Tuttavia, i tessuti presentano delle superci
di interfaccia complesse, per cui, oltre alla ri
essione principale, vi saranno
molteplici piccoli echi ri
essi secondo diversi angoli (echi diusi), la maggior
parte dei quali non ritorna verso la sonda e, quindi, non viene registrata.
Gli ultrasuoni residui o non ri
essi proseguiranno il loro percorso nei tessuti
con un'intensit a ridotta (trasmissione) e con angolo leggermente modicato
(rifrazione).
Assorbimento :  e la trasformazione dell'energia acustica in energia ter-
mica, che il fascio ultrasonoro subisce nell'attraversare i tessuti. Quanto pi u
elevata  e la frequenza tanto maggiore sar a l'assorbimento.
Rifrazione :  e la deviazione che il fascio ultrasonoro subisce dopo aver
colpito l'interfaccia, superando la struttura. Si verica quando gli ultrasuoni
incidono con una angolazione diversa dalla perpendicolare su un'interfaccia
tra due mezzi con diverse velocit a di propagazione.
Diffusione :  e la propagazione in tutte le direzioni che il fascio ultraso-
noro subisce quando incontra una supercie irregolare o tante piccole super-
ci orientate in modo diverso di dimensioni pi u piccole della sua lunghezza
d'onda.Capitolo 2
Ecograa ed ecocardiograa
2.1 Cenni di storia dell'ecocardiograa
La natura ha ispirato le prime applicazioni degli ultrasuoni: lo scienziato
italiano Lazzaro Spallanzani dimostrava, nel 1794, che i pipistrelli usavano gli
ultrasuoni per orientarsi nel volo notturno attraverso il rilevamento degli echi
di ritorno prodotti dagli ostacoli ambientali. Successivamente, si scopr  che
oltre ai pipistrelli anche molti cetacei usano sistemi di ecolocalizzazione degli
ostacoli o delle prede: inviano degli ultrasuoni prodotti dal loro sistema vocale
e, quindi, ne percepiscono gli echi che si formano sulle superci dell'ambiente
o delle prede avendone informazioni sulla distanza e sulla morfologia.
Nel 1880 furono gettate le basi siche su cui poggia l'odierna ecograa
grazie alla scoperta da parte di Jaques e Pierre Curie dell'eetto piezoelet-
trico. Esso consiste nell'indurre una deformazione meccanica periodica di un
cristallo di quarzo attraverso una tensione elettrica. Una tensione alternata
di opportuna frequenza su di un materiale idoneo induce pertanto una vi-
brazione meccanica capace di propagarsi come un'onda acustica di frequenza
tipica (nella banda ultrasonora) attraverso l'aria ed i dierenti materiali, con
velocit a caratteristiche, ma non nel vuoto.
Le prime applicazioni degli ultrasuoni sono state di tipo militare. Il SO-
NAR (SOund Navigation And Ranging)  e stato sviluppato dalla marina tra
le due Guerre Mondiali e montato sulle navi per l'individuazione di sottoma-
rini o su questi ultimi per l'individuazione di ostacoli, naturali o articiali
(mine), durante la navigazione in profondit a. Il suo funzionamento  e basato
sulla emissione di ultrasuoni e nella successiva rilevazione di eventuali echi
provenienti da superci presenti in mare.
Negli anni '30 del Novecento gli ultrasuoni iniziarono ad essere utilizzati
per la prima volta in campo medico con lo scopo di ottenere immagini del-
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Figura 2.1: Principio dell'ecolocalizzazione.
l'interno del corpo umano. Tra i primi, Karl T. Dussik, un medico austriaco,
che li impieg o per condurre studi del cervello. Successivamente la loro appli-
cazione si espanse in ambito ostetrico-ginecologico e in cardiologia negli anni
'60.
L'innovazione che cambi o radicalmente la pratica dell'esame con ultrasuo-
ni fu l'avvento di apparecchi real-time come il \B-scanner veloce", costruito
nel 1965, che permetteva di visualizzare un'immagine composta da 120 righe.
Ulteriormente alla diagnostica per immagini sono in sviluppo anche ap-
plicazioni terapeutiche degli ultrasuoni. Alcuni esempi sono sistemi di drug
delivery, che permettono il rilascio controllato di farmaci all'interno dell'or-
ganismo, e di high intensity focused ultrasound (HIFU), che si occupano di
rimozione di regioni molto circoscritte di tessuti biologici.
Periodo
Sviluppo delle immagini tramite
ultrasuoni
Pre WWII Studio degli echi
1930 Prima immagine del cervello
1950
A mode, M mode, ultrasuoni Dop-
pler, scansioni composte, ultrasuoni in
ginecologia
1960
Scanner meccanico in tempo reale,
ecoencefalograa, ecocardiograa
1970 Scala di grigi, linear and phased arrays
1980 Color 
ow imaging
Continua nella prossima paginaL'ecografo 17
Continua dalla pagina precedente
Periodo
Sviluppo delle immagini tramite
ultrasuoni
1990 Sistemi digitali, immagini in 3D
2000 3D in tempo reale
Tabella 2.1: Cronologia dello sviluppo della tecnica degli ultrasuoni.
2.2 L'ecografo
Il funzionamento degli ecogra si basa sull'emissione di impulsi di ul-
trasuoni e sulla successiva rilevazione degli echi dovuti alla loro ri
essione,
originata da tessuti che separano mezzi a diversa impedenza acustica.
Un sistema per ecograa comprende un generatore di segnale elettrico
in grado di pilotare la sonda (o trasduttore) che emette gli ultrasuoni ed  e
utilizzata anche per ricevere gli echi. Quest'ultima  e costituita da uno o pi u
cristalli piezoelettrici, i quali presentano una struttura microscopica non sim-
metrica che permette loro di generare una tensione elettrica in conseguenza
di uno stimolo meccanico esterno (Fig. 2.2B) e, viceversa, di modicare la
loro forma in presenza di una tensione elettrica (Fig. 2.2C) provocando cos ,
nel mezzo esterno, vibrazioni (compressioni e rarefazioni) che danno origine
agli ultrasuoni.
Figura 2.2: Cristallo con propriet a piezoelettriche.
I cristalli piezoelettrici possono funzionare in due dierenti modalit a: ad
onda continua o ad impulsi. Nel primo caso si applica un segnale elettrico
sinusoidale al cristallo, che genera un ultrasuono con la stessa frequenza del
segnale. Nel secondo caso, l'ultrasuono  e generato in conseguenza di un breve
impulso di tensione di qualche microsecondo.18 Ecograa ed ecocardiograa
In base alla struttura, le sonde ecograche si distinguono in:
 sonde monocristallo, composti da un unico cristallo piezoelettrico (usati
prevalentemente per le applicazioni M-mode);
 sonde multicristallo, composti da pi u cristalli elettricamente indipen-
denti, la cui disposizione ne determina le applicazioni cliniche.
La regione in cui il fascio ultrasonoro presenta minore larghezza e maggio-
re intensit a  e detta zona focale. Assumendo questo punto come riferimento, il
fascio si divide in due parti: la zona di Fresnel (campo vicino), situata prima
della zona focale, in cui il fascio ha forma cilindrica e massima capacit a di
risoluzione laterale, e la zona di Fraunhofer (campo lontano), situata oltre la
zona focale, in cui il fascio ha un percorso divergente e la risoluzione laterale
degrada fortemente.
Figura 2.3: Forma del fascio ultrasonoro.
La risoluzione spaziale infatti  e uno dei pi u importanti indici di qualit a
di un ecografo. Si distingue tra risoluzione assiale e laterale. La prima
misura la capacit a del sistema di distinguere oggetti posti lungo l'asse del
fascio di ultrasuoni ed  e pari circa al doppio della lunghezza d'onda. Con un
trasduttore a 2 MHz si ha, quindi, una risoluzione assiale di circa 1,5 mm,
considerando la velocit a di propagazione degli ultrasuoni nei tessuti pari a
1540 m/s. La risoluzione laterale invece misura la capacit a del sistema di
distinguere oggetti posti perpendicolarmente all'asse del fascio ed  e pari al
diametro del fascio stesso. Con un trasduttore a 2 MHz  e di circa 2-3 cm,
cio e di un ordine di grandezza peggiore della risoluzione assiale.
Per migliorare la risoluzione spaziale del trasduttore, oltre a regolare il
diametro dei cristalli e la frequenza degli ultrasuoni generati, si deve ridurre
la naturale divergenza del fascio con la focalizzazione, che pu o essere ottenuta
con diverse tecniche. Una prima, detta focalizzazione meccanica (Fig. 2.4A),L'ecografo 19
prevede o l'uso di cristalli piezoelettrici sagomati concavi o l'interposizione
di lenti acustiche tra i cristalli e la supercie del trasduttore. Una seconda
tecnica, detta di focalizzazione elettronica (Fig. 2.4B), prevede che i singo-
li cristalli che compongono il trasduttore vengano eccitati in tempi diversi
grazie a un'opportuna regolazione dei ritardi tra i vari impulsi. In questo
modo si ottiene un fronte d'onda complessivo che  e dato dalla sovrapposizio-
ne dei fronti d'onda indipendenti generati da ogni cristallo. La focalizzazione
elettronica  e pi u versatile di quella meccanica poich e essa pu o essere variata
senza agire sulla forma dei cristalli piezoelettrici.
Poich e la capacit a di focalizzazione condiziona fortemente la qualit a del-
l'immagine ecograca, nel corso degli anni la tecnologia ha sviluppato tecni-
che di costruzione sempre pi u complesse e sosticate per raggiungere questo
obiettivo.
Figura 2.4: Focalizzazione meccanica (A) ed elettronica (B) del fascio ultrasonoro.
Gli ultrasuoni vengono quindi inviati dalla sonda e le informazioni rice-
vute dagli echi, dopo una opportuna amplicazione che serve a tenere conto
dello spessore dei tessuti attraversati e quindi dell'attenuazione subita, sono
visualizzate secondo diversi possibili formati:
 formato A-Mode (Amplitude Mode, modulazione di ampiezza):  e un
tipo di rappresentazione monodimensionale, cio e ore un'analisi in una
sola dimensione. Gli echi vengono rappresentati come de
essioni della
linea di base, ovvero come picchi la cui ampiezza corrisponde all'in-
tensit a dell'eco rilevato, mentre la distanza tra i picchi  e proporziona-
le alla profondit a delle interfacce che hanno generato l'eco. Essa d a
informazioni sulla sola natura della struttura in esame (liquido o soli-20 Ecograa ed ecocardiograa
do). Attualmente viene utilizzata quasi esclusivamente in oculistica e
in neurologia.
 formato B-Mode (Brightess Mode, modulazione di luminosit a): la vi-
sualizzazione degli echi  e sempre monodimensionale. Gli echi vengono
rappresentati in sequenza lungo una linea a seconda della loro distanza
dalla sorgente (determinata sulla base del ritardo con cui ritornano alla
sonda); l'intensit a, anzich e con dei picchi, viene rappresentata in scala
di grigi: il bianco corrisponde alla massima intensit a mentre il nero al-
l'assenza di echi. Le sfumature intermedie rappresentano i vari livelli di
intensit a compresi fra minimo e massimo. La serie di impulsi ricevuta
da ogni singolo trasduttore viene quindi successivamente trasformata
sul monitor in una linea di punti luminosi. Mediante il movimento di
un singolo trasduttore (sonde settoriali meccaniche) o attraverso l'ac-
coppiamento di pi u trasduttori (sonde convex) si genera un'immagine
costituita da una serie di punti luminosi. Il risultato nale  e la visua-
lizzazione in scala di grigi di una sezione dell'organo in esame. Questa
tecnica di visualizzazione  e la modalit a di visualizzazione degli echi pi u
utilizzata in ecograa.
 formato M-mode (Motion Mode):  e in concreto un B-mode in cui si
hanno continui refresh della posizione dei vari echi che, per o, nell'im-
magine risultante non vanno a sovrapporsi ai precedenti, ma si aan-
cano in successione l'uno all'altro comunicando cos  informazioni sulla
motilit a della parte indagata. Il principale limite di questa metodica
 e l'analisi delle varie strutture lungo una linea di scansione ssa. Per
superare questo problema  e stata sviluppata, nel formato B-mode, la
tecnica bidimensionale. Il formato M-mode, che verr a approfondito nel
capitolo successivo,  e alla base del funzionamento degli ecocardiogra.
Figura 2.5: Principali formati di visualizzazione dell'immagine ecocardiograca.L'ecocardiografo 21
2.3 L'ecocardiografo
Figura 2.6: Schema a blocchi di un ecocardiografo.
La gura presenta in uno schema a blocchi i principali componenti (tra-
smissione, ricezione e visualizzazione) di un ecocardiografo.
La sonda trasmette gli impulsi ultrasonori prodotti da un generatore di
impulsi (blocco 1) ad intervalli regolari. La stessa sonda, tra una trasmissione
e l'altra, si dispone per ricevere gli echi ri
essi delle strutture in esame, tra-
sformandoli in impulsi elettrici. Questi ultimi sono segnali in radio frequenza
(R.F.) di ampiezza molto bassa (da 20 a 1.000.000 di volte minore rispetto
all'impulso originario) a causa dell'attenuazione che subisce l'eco di ritorno
a causa dell'attraversamento di pi u strati di tessuti; tali impulsi elettrici,
per poter essere visualizzati, devono essere amplicati (blocco 2). Il tipo di
amplicazione eettuata prende il nome di Time Gain Compensator, il cui
guadagno aumenta all'aumentare del tempo di ritorno dell'eco e quindi della
profondit a di formazione. In molti apparecchi ecograci, oltre alla regolazio-
ne automatica operata dalla macchina,  e possibile regolare manualmente il
TGC degli echi che ritornano alla sonda.
Il segnale R.F. prodotto dalla trasduzione degli echi di ritorno viene con-
vertito in un segnale a bassa frequenza (blocco 3). Il procedimento vie-
ne eseguito utilizzando la componente positiva dell'inviluppo del segnale
ricevuto.22 Ecogra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a
Figura 2.7: Conversione di un segnale in radiofrequenza (A) in un segnale a bassa
frequenza (C).
Il segnale cos  ottenuto passa nuovamente ad un amplicatore (blocco 4)
ed inviato al generatore di scansione (blocco 5), un convertitore analogico-
digitale che digitalizza, memorizza e converte i dati man mano che la scansio-
ne procede. Il segnale di ingresso a tempo continuo infatti viene campionato
ad intervalli deniti e trasformato in una forma numerica discreta, cio e digita-
lizzato. In seguito l'insieme numerico viene immagazzinato in un dispositivo
di memoria costituito da 4, 6 o 8 celle che permettono di codicare rispet-
tivamente l'intensit a del segnale rispettivamente con 16 (24), 64 (26) o 256
(28) livelli di grigio.
Figura 2.8: Schema a blocchi di un convertitore digitale di scansione.
Inne, il segnale viene inviato ad un monitor (tubo a raggi catodici, pi u
recentemente sostituito da schermi LCD) (blocco 7) per essere visualizza-
to. Il generatore base dei tempi (blocco 6) coordina in modo costante nel
tempo tutte le varie funzioni descritte in modo da ottenere sullo schermo le
informazioni nel giusto ordine temporale di ricezione degli echi.L'ecocardiografo 23
L'intero sistema pu o essere realizzato attraverso sistemi da laboratorio
ssi, mobili (con possibilit a di essere trasportati per mezzo di rotelle) o, pi u
recentemente, attraverso sistemi portatili o miniaturizzati, che possono essere
trasportati ovunque il cardiologo lo desideri durante l'attivit a quotidiana.
Qualsiasi ecocardiografo, sia convenzionale che portatile, per essere con-
siderato un buono strumento deve possedere i seguenti requisiti:
Indispensabili Raccomandabili Opzionali











Tabella 2.2: Requisiti di un ecocardiografo.
I requisiti sopra citati, in particolar modo quelli opzionali, sono da an-
ni studiati e messi a punto per agevolare le operazioni di diagnostica e di
misurazione delle strutture cardiache. Purtroppo, a tutt'oggi, nonostante
il miglioramento degli algoritmi matematici, tali tecnologie non sono anco-
ra perfezionate e quindi non rappresentano un costante ausilio clinico nel-
l'attivit a di routine, soprattutto quando le immagini non sono di qualit a
adeguata.Capitolo 3
Ecocardiograa M-mode
3.1 Orientamento e riconoscimento delle im-
magini
Per avvicinarsi all'esame ecocardiograco  e necessario conoscere la sica
degli ultrasuoni, le caratteristiche dell'apparecchiatura utilizzata, l'anatomia
tridimensionale del cuore, la siopatologia delle principali patologie cardio-
vascolari, la standardizzazione e l'orientamento dei piani ecocardiograci e
la sede delle nestre ecocardiograche.
 E inoltre fondamentale comprendere che l'orientamento spaziale delle
strutture cardiache  e una caratteristica individuale.
Per questo, subito dopo aver appoggiato la sonda sul torace del paziente,
si deve guardare il monitor alla ricerca dei markers anatomici interni che con-
sentono di orientare il piano topograco in modo corretto, senza continuare
a guardare il torace del paziente alla ricerca del piano giusto di scansione.
 E importante ricordare che il cuore si trova all'interno del torace per lo pi u
coperto dai polmoni che, contenendo aria, ostacolano la trasmissione degli
ultrasuoni. Pertanto  e necessario reperire alcuni punti, o nestre acustiche,
attraverso i quali gli ultrasuoni possano penetrare e raggiungere il cuore senza
l'interferenza dei polmoni.
Queste nestre, o tecniche di approccio, sono essenzialmente quattro e
comprendono:
 l'approccio parasternale, che rappresenta di solito il punto di partenza
per ogni esame ecocardiograco perch e permette di identicare facil-
mente la mitrale e l'aorta, da cui si pu o risalire alle altre strutture
cardiache;
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 l'approccio apicale, che  e il pi u facile da ottenere perch e la nestra
ultrasonora  e in genere pi u ampia;
 l'approccio sottocostale, impiegato principalmente per la valutazione
dei pazienti con problemi di nestra acustica (ad esempio obesi o con
malformazioni toraciche);
 l'approccio soprasternale, che viene utilizzato per lo studio dei grossi
vasi, anche se non sempre fornisce immagini di qualit a ottimale.
Figura 3.1: Finestre acustiche nel torace.
L'esame ecocardiograco va condotto esplorando le strutture cardiache
utilizzando sistematicamente tutte queste nestre o approcci, in modo da
sfruttare al massimo le potenzialit a dell'esame stesso e raggiungere la com-
pletezza delle informazioni.
Teoricamente l'esame ecocardiograco pu o fornire un numero illimitato
di sezioni e d'immagini.
Come gi a sottolineato in precedenza,  e fondamentale standardizzare i
piani di scansioni e le immagini ottenute, in modo tale che i vari laboratori
ecocardiograci possano parlare un linguaggio comune, aumentando enor-
memente le potenzialit a di scambio e di dialogo all'interno della comunit a
scientica.
Ciascuna sezione ecocardiograca viene classicata in base all'approccio
secondo la quale  e stata eseguita (parasternale, apicale, ecc.), ed  e ulterior-
mente distinta a seconda del suo orientamento spaziale e delle strutture che
in essa si registrano.
L'orientamento spaziale di ciascuna sezione viene pertanto individuato dal
piano secondo cui il fascio ultrasonoro attraversa il cuore. Per convenzione
si riconoscono tre piani tra loro ortogonali, de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 piano longitudinale, che attraversa il cuore perpendicolarmente alla su-
percie dorsale e ventrale del corpo e parallelamente all'asse longitudi-
nale del cuore stesso;
 piano trasversale, che  e perpendicolare al precedente e parallelo all'asse
trasversale del cuore;
 piano quattro camere, che attraversa in cuore in direzione grosso modo
parallela alle superci ventrale e dorsale del corpo.
Figura 3.2: Piani utilizzati per la visualizzazione del cuore.
Esistono poi piani intermedi (o-axis), che vengono di volta in volta
ottenuti a seconda delle esigenze del singolo esame.
Un elemento fondamentale nella corretta esecuzione di un esame ecocar-
diograco consiste nel riconoscimento delle strutture esaminate e nella regi-
strazione di immagini ottenute secondo piani correttamente deniti. Que-
st'ultimo punto  e essenziale in quanto da esso dipendono l'adabilit a delle
dimensioni rilevate, la corretta interpretazione della cinetica, ed in generale
della riproducibilit a dei dati ottenuti.
3.2 La tecnica M-mode
L'ecocardiograa ha esordito negli anni '50 proprio con la tecnica M-
mode, introdotta dagli svedesi Edler e Hertz come tecnica indipendente
(stand-alone), che ha mantenuto un ruolo preminente nell'ambito degli ul-
trasuoni applicati alla Cardiologia per molti anni. Successivamente l'intro-
duzione del bidimensionale, che mette a disposizione un elevato frame rate28 Ecocardiogra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(numero di immagini per secondo), e poi del Doppler e del Color, ha deter-
minato un progressivo miglioramento delle immagini ed il ruolo dell'M-mode
 e stato notevolmente ridimensionato.
Per contro, pur se tale tecnica non manca di limitazioni, essa va tutt'o-
ra considerata come parte integrante di un esame ecocardiograco comple-
to, alla luce di alcune sue caratteristiche che permettono l'acquisizione di
informazioni importanti, non altrimenti ottenibili.
I recenti progressi tecnologici nell'acquisizione e nel trattamento dei se-
gnali ultrasonori hanno aperto nuove possibilit a di analisi delle immagini
ecograche, e hanno reso possibile l'applicazione dello studio M-mode a qua-
lunque struttura del cuore, in tutte le direzioni dello spazio, perno lungo
linee curve e su immagini ecocardiograche di ogni tipo, ampliando pertan-
to notevolmente le potenzialit a informative dell'esame M-mode in ambito
sia clinico che di ricerca. Negli ultimi anni, inoltre, anche altre tecniche di
imaging, come la risonanza magnetica nucleare, sono state modicate per
consentire l'analisi M-mode, il che sottolinea l'interesse verso questo tipo di
approccio per la valutazione della funzione cardiaca. Non  e dunque inattuale
una trattazione dell'ecocardiograa M-mode.
La tecnica M-mode viene ormai utilizzata prevalentemente per la valuta-
zione delle dimensioni lineari delle strutture cardiache.
Contemporaneamente al tracciato M-mode viene sempre visualizzato il
segnale elettrocardiograco di riferimento, come per le altre metodiche eco.
Abitualmente si ricorre sempre alla stessa derivazione, purch e essa fornisca
una traccia elettrocardiograca appropriata, cio e pi u stabile possibile, allo
scopo di ridurre al minimo la variabilit a negli esami in serie su uno stesso
paziente.
L'elettrocardiogramma (ECG)
Il cuore  e costituito da una pompa a quattro camere dedicata al
sistema circolatorio. La funzione principale di pompa  e eserci-
tata dai ventricoli. Gli atri sono sostanzialmente anticamere in
cui immagazzinare il sangue durante i periodi in cui i ventricoli
stanno esercitando la loro funzione di pompa. La fase di riposo o
di riempimento del ciclo cardiaco  e detta diastole, mentre la fase
di contrazione  e detta sistole.
La contrazione regolare e ritmica degli atri e dei ventricoli  e pre-
ceduta da una serie di attivit a elettriche ben coordinate che av-
vengono nel cuore. Essa  e legata alla formazione di potenziali
elettrici, che sono generati da gruppi di speciche cellule (pace-
maker) nel nodo seno-atriale. Questi potenziali d'azione si pro-
pagano lungo il muscolo cardiaco, prima alle cellule degli atri eLa tecnica M-mode 29
poi a quelle dei ventricoli, causando un particolare pattern di ec-
citazione e contrazione. I potenziali, nonostante siano di piccola
entit a, non restano connati all'interno del cuore, ma a causa del-
la conduttivit a dei tessuti che lo circondano sono presenti anche
sulla supercie esterna del corpo e possono essere rilevati sulla
cute.
Il cuore  e costituito da diversi tipi di tessuti, e le cellule che li
compongono sono dierenti anche dal punto di vista anatomico.
Nonostante ci o queste cellule sono tutte elettricamente eccitabi-
li e ciascun tipo di cellula manifesta caratteristiche proprie per
quanto riguarda il potenziale d'azione.
Figura 3.3: Rappresentazione dell'attivit a elettrica in varie regioni del cuore. L'onda
caratteristica dell'ECG (in basso a dx)  e risultato della sovrapposizione dei vari potenziali
d'azione.
I potenziali sono rilevati in posizioni determinate, dette deriva-
zioni (o leads), universalmente accettate al ne di poter disporre
di tracciati confrontabili. Le derivazioni sono dodici e si divido-
no in: 3 unipolari periferiche, 3 bipolari periferiche (I, II, III), 6
unipolari precordiali (nel torace).
La presenza di un tracciato elettrocardiograco sull'immagine in formato
M-mode  e quindi un importante riferimento per le misurazioni che verranno
poi eettuate. Infatti permette di capire se le varie strutture (come ad esem-
pio le valvole o le pareti cardiache) hanno un movimento corrispondente a
quello teorico rispetto al punto del ciclo cardiaco preso in esame.30 Ecocardiograa M-mode
Figura 3.4: Le derivazioni per l'elettrocardiogramma.
3.2.1 Formazione dell'immagine
L'ecocardiograa M-mode utilizza le ri
essioni del segnale ultrasonoro
emesso lungo una sola linea di interrogazione. Poich e la frequenza di ri-
petizione degli impulsi ultrasonori (PRF, Pulse Repetition Frequency)  e di
200-1000 Hz (a seconda del tipo di ecocardiografo), questa tecnica  e carat-
terizzata da una risoluzione temporale molto elevata (1-5 ms) e ci o la rende
particolarmente adatta allo studio delle strutture in movimento (M-mode =
motion-mode).
Sullo schermo dell'ecocardiografo l'immagine M-mode  e formata giustap-
ponendo una anco all'altra le ri
essioni del segnale ultrasonoro ricevute nel
tempo, che in base alla loro intensit a vanno a modulare in luminosit a il se-
gnale video rappresentato sul monitor; gli spazi fra le varie ri
essioni sono
poi riempiti mediante un processo di interpolazione in modo da risolvere ogni
soluzione di continuit a.
Il tracciato viene visualizzato normalmente su una linea disposta sull'asse
verticale del monitor, che scorre a velocit a costante nel tempo mantenendosi
parallela a se stessa; ci o permette, nel caso gli ultrasuoni siano ri
essi da
organi in movimento, di seguire l'evolversi nel tempo della loro posizione
spaziale.
L'immagine monodimensionale cos  ottenuta contiene quindi due tipi di
informazioni: una temporale, rappresentata in ascissa, e l'altra spaziale, rap-
presentata in ordinata, che esprime la profondit a del fascio ultrasonoro lungo
le strutture da esso attraversate. La parola \monodimensionale" sottolinea
proprio il fatto che nell'immagine M-mode, a dierenza di quella bidimen-
sionale, vi  e una sola dimensione spaziale. Come descritto poco sopra, nei
moderni ecocardiogra il fascio ultrasonoro M-mode  e orientato sulla guida
dell'immagine bidimensionale, ma le due immagini sono ottenute in modo
indipendente. La qualit a dell'immagine M-mode, pertanto, non dipende da
quella dell'immagine bidimensionale, ma direttamente dalle caratteristiche
acustiche dei tessuti esaminati e dalla PRF.La tecnica M-mode 31
Figura 3.5: Esempio di immagine M-mode.
3.2.2 Limiti
Innanzitutto, poich e la tecnica M-mode  e eettivamente real-time ed  e in-
dipendente dalle immagini bidimensionali, una volta che l'immagine M-mode
sia stata formata non pu o pi u essere modicata. Pertanto, eventuali errori o
inaccuratezze durante la fase di acquisizione non possono essere corretti ma
 e necessario ripetere l'acquisizione stessa.
In secondo luogo, il movimento del fascio ultrasonoro M-mode convenzio-
nale  e limitato solo a inclinazioni intorno alla posizione del trasduttore sul
torace e ci o non sempre consente di ottenere l'angolazione desiderata con la
struttura cardiaca in esame.
Il terzo limite  e nel fatto che, a causa dei movimenti sistolici di accor-
ciamento e traslazione del cuore, la relazione spaziale fra il fascio ultraso-
noro M-mode (mantenuto sso) e le diverse strutture cardiache (che invece
si spostano) varia nel tempo. La ssit a del fascio ultrasonoro impedisce il
cosiddetto tracking, che consiste nell'aggiornare nel tempo la posizione della
linea M-mode in modo da \seguire" il movimento sistolico e diastolico della
struttura in esame.
Un'altra limitazione della tecnica M-mode  e legata alla sua mancanza di
risoluzione laterale per cui, prima dell'introduzione della modalit a derivata
dal bidimensionale, non era inusuale ottenere informazioni fuori dall'asse di
scansione e quindi non adabili; ma attualmente, con la tecnica guidata dal
bidimensionale, questa limitazione  e ampiamente superata.
Inne, la tecnica M-mode convenzionale utilizza una sola linea di interro-
gazione, per cui non  e possibile valutare simultaneamente, ma solo in tempi32 Ecocardiogra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diversi, il comportamento di strutture cardiache che non si trovano lungo la
direzione del fascio ultrasonoro.
Vantaggi
Elevata risoluzione assiale e temporale
Pi u intervalli di tempo valutabili in una sola immagine
Pi u cicli cardiaci valutabili in una sola immagine
Misure facilitate dalla ripetitivit a dei fenomeni
Immediato confronto fra tracce M-mode e tracce siologiche
(es. ECG) con elevata precisione temporale
Limiti
Solo in tempo reale
Solo lungo la direzione del fascio ultrasonoro
Una sola linea M-mode per volta
Non possibile il tracking della struttura in esame
Mancanza di risoluzione laterale
Tabella 3.1: Vantaggi e limiti della tecnica M-mode.
3.2.3 Color M-mode Doppler
Questa tecnica  e disponibile in quasi tutte le apparecchiature oggi sul
mercato e consiste nella visualizzazione del colore su un formato di tipo
M-mode.
Essa utilizza impulsi Doppler lungo una singola linea di interrogazione,
come la tecnica M-mode. Nel Color M-mode Doppler viene registrata la
velocit a di spostamento del 
usso sanguigno che determina la codica dei
colori che vengono poi sovrapposti all'immagine M-mode.
Il grande vantaggio di questa metodica consiste nella possibilit a di ricono-
scimento della direzione, della tempistica e dell'intensit a di un 
usso. Inoltre
anche questa tecnica, come l'M-mode, possiede un'elevata capacit a di cam-
pionamento, bench e buona parte del segnale di ritorno venga utilizzato per la
codica dei colori. Questi infatti vengono utilizzati per stabilire la direzione
del 
usso sanguigno, che per convenzione accettata da tutti i costruttori  e
indicata utilizzando i due colori primari, il rosso e il blu, facilmente distin-
guibili sul fondo nero dello schermo. Il rosso indica i 
ussi in avvicinamento
rispetto al trasduttore, il blu quelli in allontanamento.M-mode ricostruito 33
La possibilit a di ottenere una buona denizione temporale dei 
ussi esa-
minati, pu o risultare di fondamentale importanza in alcuni settori della pato-
logia cardiovascolare ed in particolare nel campo delle cardiopatie congenite.
Figura 3.6: Immagine Color M-mode Doppler della valvola mitrale.
3.3 M-mode ricostruito
L'M-mode ricostruito  e una nuova tecnica di imaging che permette la
ricostruzione del formato M-mode di qualsiasi struttura cardiaca a partire da
immagini bidimensionali di varia origine (ecograche, ecocontrastograche,
Color Doppler, Power Doppler, Doppler tessutale), consentendo di superare
i limiti del metodo M-mode e di sfruttare no in fondo l'utilit a del formato
monodimensionale in applicazioni diagnostiche e siopatologiche.
La ricostruzione M-mode, non utilizzando linee di interrogazione ultraso-
nora come l'M-mode convenzionale,  e una tecnica indipendente di elabora-
zione (post-processing) delle immagini bidimensionali che comprende invece
una serie di metodiche simili all'M-mode proposte nel corso degli ultimi anni
da autori diversi e indicate anche con nomi dierenti.
L'M-mode ricostruito pu o essere utile in alcune situazioni cliniche e pu o
agevolare l'esame ecocardiograco, per consentire analisi corrette e facili da
eseguire, in qualsiasi momento, sia on-line (cio e in tempo reale, durante
la scansione bidimensionale al letto del paziente), sia o-line, analizzando
brevi sequenze (cine-loop) bidimensionali digitali precedentemente acqui-34 Ecocardiograa M-mode
site o immagini videoregistrate (tale analisi richiede in genere programmi
computerizzati ma, in alcuni casi, si pu o utilizzare lo stesso ecocardiografo).
I principali vantaggi delle tecniche di ricostruzione M-mode (alcuni dei
quali saranno descritti dettagliatamente pi u avanti) sono riportati nella Ta-
bella 3.2.
Vantaggi
Sia on-line (tempo reale) sia o-line
Linea M-mode liberamente orientabile
Pi u linee M-mode simultaneamente
Tracking della struttura in esame
Tabella 3.2: Vantaggi della tecnica M-mode ricostruito.
3.3.1 Formazione dell'immagine
L'immagine M-mode viene costruita a partire da una linea (che nella Fig.
3.7  e a punti) posizionata su un'immagine bidimensionale iniziale. Questa
linea origina all'apice del settore, attraversa l'immagine, e pu o essere spo-
stata nel piano di scansione, in modo che il raggio ultrasonoro possa essere
posizionato perpendicolarmente alla cavit a che si sta studiando. Cos  facen-
do, il tessuto ri
etter a il fascio di ultrasuoni con un angolo uguale a quello
incidente e l'eco arriver a interamente alla sonda senza disperdersi.
Figura 3.7: Esame M-mode (in basso) derivato da una linea della sezione bidimensionale
(in alto).M-mode ricostruito 35
In questo modo si pu o facilmente riconoscere la posizione dalla quale
viene derivato il tracciato M-mode, ed i dati ottenuti diventano pi u adabili
e riproducibili rispetto a quelli ricavati in passato mediante l'utilizzo della
sonda \cieca".
La sonda invia gli impulsi ultrasonori ad intervalli regolari sempre lungo
la linea di scansione rappresentata nell'immagine bidimensionale. Il risultato
della scansione, ovvero una proiezione dei tessuti attraversati in profondit a
dagli ultrasuoni, viene posizionata di volta in volta verticalmente accanto
alla precedente: si tratta pertanto di una \ricostruzione" M-mode del mo-
vimento della sezione in esame, partendo da un'immagine bidimensionale e
visualizzandola in formato monodimensionale.
Si ottiene quindi un tracciato che riporta in ascissa il tempo e in ordinata
la profondit a.
La tecnica M-mode  e nota anche con i termini \omnidirezionale", \pano-
ramica" e \unlinked" per la sua caratteristica di poter orientare la linea di
scansione in qualunque direzione (vedi Fig. 3.8).
Figura 3.8: Libero orientamento della linea di analisi M-mode.
Tutte le tecniche di ricostruzione M-mode consentono l'uso di pi u linee
di analisi fra di loro indipendenti, le quali possono anche avere dei pixel in
comune.
Il principale vantaggio dell'approccio a pi u linee  e la valutazione simulta-
nea di diverse strutture cardiache (ad esempio dei sei segmenti ventricolari
standard nelle sezioni parasternali asse corto, come si vede in Fig. 3.9).
Le tracce rappresentate in simultanea mantengono in comune lo stesso
elettrocardiogramma: in questo modo sono facilitati i confronti tra le tracce
stesse, sia in termini di spazio che di tempo.36 Ecocardiograa M-mode
Figura 3.9: Analisi a pi u linee dell'M-mode ricostruito.
3.3.2 Risoluzione temporale
Mentre l'ecocardiograa M-mode convenzionale  e caratterizzata, come si
 e detto, da un'elevata risoluzione temporale (1-5 ms per campione ovvero
200-1000 interrogazioni/s), la risoluzione temporale della ricostruzione M-
mode dipende da quella delle immagini bidimensionali di partenza. Questa,
a sua volta, dipende dalla fonte delle immagini: videoregistratore, ecocar-
diografo convenzionale o digitale. Se si usa la videocassetta come fonte di
immagini, il frame rate  e basso: 25 o 30 Hz a seconda dello standard televi-
sivo (PAL o NTSC). Se si usa un ecocardiografo convenzionale, il frame rate
del bidimensionale pu o giungere no a 50-60 Hz. Se si utilizza un ecocardio-
grafo digitale, la risoluzione temporale  e molto alta in qualunque modalit a
di imaging (bidimensionale, color Doppler, Doppler tessutale), e pertanto
l'immagine M-mode ricostruita pu o avere una risoluzione temporale vicina a
quella dell'ecocardiograa M-mode convenzionale.
Va tenuto presente che maggiore  e la risoluzione temporale, migliore  e la
qualit a dell'immagine M-mode ricostruita poich e l'interpolazione utilizzata




Segnale video 25-30 30-40
Ecografo standard massimo 50-60 minimo 17-20
Ecografo digitale > 60 < 17
Tabella 3.3: Risoluzione temporale dell'M-mode ricostruito.M-mode ricostruito 37
3.3.3 Fattori strumentali che determinano la qualit a
dell'immagine
Le misure eettuate sulle immagini M-mode ricostruite possono essere
falsate a causa della distorsione dell'immagine bidimensionale se la linea di
analisi devia dalla direzione eettiva del fascio ultrasonoro di pi u di 60 e la
profondit a di analisi  e superiore a 15 cm. In queste condizioni la risoluzione
laterale dell'immagine bidimensionale in
uenza in modo signicativo la rico-
struzione M-mode, facendo apparire pi u larghe o pi u alte le singole strutture,
oppure provocando errori nella misurazione, ad esempio, del diametro o della
lunghezza dei vasi sanguigni.
La situazione estrema si ha quando la linea di analisi M-mode  e perpen-
dicolare alla direzione del fascio ultrasonoro: in questo caso la risoluzione
assiale dell'immagine M-mode ricostruita  e in realt a la risoluzione laterale
del trasduttore.
L'eetto negativo dei fattori sopracitati (angolo e profondit a) pu o esse-
re ridotto con l'impiego di mezzi di contrasto e con la tecnica dell'imaging
armonico.
L'utilizzo dei mezzi di contrasto consiste nell'iniezione, prima dell'esame,
di microbolle gassose stabilizzate (di diametro non superiore ai 6 m), che se
colpite dagli ultrasuoni si rompono o oscillano producendo un aumento delle
interfacce di ri
essione del fascio ultrasonoro all'interno del vaso rispetto ai
tessuti circostanti e, quindi, un'amplicazione del segnale di ritorno.
Dall'interazione del fascio ultrasonoro con i tessuti e/o con le microbolle
del mezzo di contrasto si generano componenti lineari e non lineari dell'eco
ri
essa. Le componenti lineari corrispondono alla frequenza fondamentale
degli ultrasuoni emessi dal trasduttore, mentre le componenti non lineari
sono multiple di un fattore 2, 3 o pi u della frequenza di trasmissione (II, III
armonica). L'imaging armonico si basa sulle componenti non lineari dell'eco
ri
essa, riducendone l'intensit a e di conseguenza la dispersione laterale del
fascio ultrasonoro di ritorno.
Figura 3.10: Esempio di ricostruzione M-mode di un'immagine ecocontrastograca.38 Ecocardiograa M-mode
La qualit a dell'immagine M-mode ricostruita dipende quindi dalla com-
binazione di almeno tre fattori: la qualit a delle immagini bidimensionali di
partenza, il frame rate e l'inclinazione della linea di analisi. Questi tre fattori
vanno ottimizzati nel singolo paziente in relazione alla struttura da esami-
nare. Ci o costituisce un'importante dierenza rispetto alla tecnica M-mode
convenzionale, che risente invece di altri fattori.





Frequenza di interrogazione Frame rate bidimensionale
Inclinazione della linea di analisi
Tabella 3.4: Fattori che determinano la qualit a dell'immagine M-mode.
3.3.4 M-mode curvilineo
Questa tecnica consente di ottenere immagini M-mode di strutture non
rettilinee grazie alla possibilit a di tracciare linee di analisi M-mode curve, che
sono poi ricostruite nel tempo allo stesso modo delle linee di analisi rette.
Un esempio immagine che si ottiene operando in questo modo  e mostrata
nella Fig. 3.11, che rappresenta la parete del ventricolo sinistro ottenuta
tracciando una linea M-mode curva partendo da immagini Color Doppler
tessutale.
Questo tipo di rappresentazione M-mode facilita il confronto fra i di-
versi segmenti miocardici perch e mostra a colori le velocit a di tutti i punti
ventricolari permettendo di studiarne la tempistica dei movimenti.
Figura 3.11: Ricostruzione della parete del ventricolo sx utilizzando l'M-mode curvilineo.Applicazioni nella diagnostica medica 39
3.3.5 Tracking
Questa funzione consente di aggiornare la posizione della linea M-mode
all'interno di immagini bidimensionali consecutive: pertanto, ogni struttura
che si sposta durante il ciclo cardiaco pu o essere eettivamente seguita (trac-
ked) da un corrispondente spostamento della linea di analisi M-mode (Fig.
3.12).
Figura 3.12: Eetto del tracking sulla ricostruzione M-mode delle pareti del ventricolo
sinistro nella sezione parasternale asse lungo.
3.4 Applicazioni nella diagnostica medica
La tecnica M-mode viene utilizzata sostanzialmente per la valutazione
delle dimensioni lineari delle strutture cardiache (diametri, spessori, ecc.);
essa pu o essere inoltre utilizzata anche per la valutazione di ni movimenti
(
uttering mitralico, corde tendinee rotte, vegetazioni, ecc.) o di eventi di
breve durata, che sono al di l a della capacit a di risoluzione della tecnica
bidimensionale.
Infatti la caratteristica pi u importante della tecnica M-mode  e l'elevata
velocit a di campionamento, che consente quindi di valutare l'andamento nel
tempo degli eventi cardiaci, anche se di breve durata.
La presentazione graca del tracciato sostanzialmente molto semplice, lo
rende facilmente e rapidamente interpretabile, in particolare dopo l'intro-
duzione della tecnica ricostruita. La ricostruzione M-mode infatti migliora
l'accuratezza e la riproducibilit a delle misure lineari delle camere cardiache
(in particolare, il diametro della cavit a ventricolare destra e sinistra, il dia-
metro antero-posteriore della radice aortica e quello dell'atrio sinistro) in40 Ecocardiograa M-mode
confronto alla tecnica M-mode convenzionale. Anche i parametri calcolati a
partire dalle misure lineari risultano pi u precisi utilizzando la ricostruzione
M-mode rispetto all'ecocardiograa M-mode convenzionale. Ci o  e dovuto al
corretto allineamento della linea M-mode con il vero asse corto delle came-
re esaminate (ventricoli, atrio, aorta) nella sezione parasternale asse lungo;
questa correzione \anatomica" determina anche il nome di una delle tecniche
di ricostruzione M-mode (anatomical M-mode).
In genere il tracciato M-mode viene ottenuto a partire da una sezione
bidimensionale parasternale trasversale o longitudinale del ventricolo sinistro.
La prima struttura visualizzata  e di solito il ventricolo destro, ma vista
la variabilit a morfologica di questa struttura, le misurazioni ottenibili sono
solo un'approssimazione delle reali dimensioni del ventricolo.
Quando la nestra parasternale non risulta ottimale, pu o essere utilizzata
quella sottocostale. Anche se in questo approccio il fascio ultrasonoro attra-
versa il ventricolo sinistro da una posizione diversa, le misurazioni ottenibili
correlano con quelle parasternali, tranne che in caso di estese alterazioni della
cinetica delle strutture cardiache.
Queste misure tuttavia sono caratterizzate da una maggiore variabilit a,
forse per la maggiore dicolt a di ottenere un allineamento del fascio ultra-
sonoro che sia veramente perpendicolare al ventricolo stesso.
Altri approcci (apicale, soprasternale), sono utilizzati solo in casi molto
limitati.
L'esame M-mode comprende in genere la valutazione dell'aorta ascenden-
te, dell'atrio sinistro, del ventricolo sinistro, delle quattro valvole cardiache,
in particolare della mitrale e dell'aortica, ed in parte del ventricolo destro.
Figura 3.13: Scansione ecocardiograca completa in M-mode.Applicazioni nella diagnostica medica 41
3.4.1 Ventricoli
Ventricolo destro
 E fra le strutture pi u dicili da visualizzare, per una serie di motivi. Il
primo  e che la nestra ecocardiograca  e limitata, poich e il ventricolo destro
si trova in gran parte dietro lo sterno; inoltre le sue pareti sono in genere
sottili e trabecolate, cio e presentano dei tipici rilievi muscolari sulla supercie
interna, il che rende dicile denire con esattezza i limiti fra cavit a e pareti
stesse. Inne la complessit a della geometria tridimensionale rendono dicile
la standardizzazione delle immagini relative al ventricolo destro nonch e le
misurazioni eventualmente ottenibili.
In genere e possibile ricavare una valutazione del diametro antero-posteriore
del ventricolo destro, ottenuta usualmente durante la diastole ed in fase espi-
ratoria per evitare le interferenze del respiro sul riempimento ventricolare;
per le altre valutazioni (presenza ed entit a di una dilatazione del ventricolo,
sovraccarico, ecc.) l'esame bidimensionale  e nettamente superiore.
Figura 3.14: Esempio di collasso diastolico del ventricolo destro.
Ventricolo sinistro
Il ventricolo sinistro  e costituito da una cavit a delimitata da due pare-
ti: quella anteriore  e il setto interventricolare, quella posteriore  e la parete
posteriore del ventricolo stesso.
Le principali applicazioni della tecnica M-mode nella valutazione del ven-
tricolo sinistro sono sostanzialmente rappresentate dalle misurazioni delle
dimensioni e degli spessori. Anch e siano attendibili  e indispensabile identi-
care con esattezza l'endocardio, la membrana che riveste internamente tutte42 Ecocardiograa M-mode
le cavit a cardiache e le superci valvolari, anche se a volte possono insorgere
delle dicolt a per la presenza di corde tendinee o di trabecole; queste ul-
time possono produrre echi multipli perch e la loro supercie irregolare e la
loro posizione profonda mettono in particolare risalto i fenomeni legati alla
divergenza del fascio ultrasonoro.
Figura 3.15: Dicolt a interpretative a livello della parete posteriore del ventricolo
sinistro (PP) causate dalle trabecole muscolari (TM).
Per facilitare queste misurazioni  e opportuno applicare l'M-mode rico-
struito, che essendo ricavato dallo stesso piano di scansione dell'immagine
bidimensionale rende possibile il confronto dei risultati ottenuti con le due
tecniche. Inoltre la ricostruzione M-mode pu o essere utilizzata insieme a nuo-
vi algoritmi per il riconoscimento automatico dei bordi; questa possibilit a  e
stata anche indicata come M-mode \dinamico".
Figura 3.16: Misurazione tramite M-mode del diametro del ventricolo sinistro.
Da queste semplici dimensioni lineari possono essere ottenuti poi degli
indici molto pi u sosticati (volume, massa, stress di parete), che tuttaviaApplicazioni nella diagnostica medica 43
possono avere delle limitazioni di adabilit a legate alla dicolt a di estra-
polare da una singola dimensione lineare un dato che esprima concetti pi u
complessi.
La ricostruzione M-mode migliora inoltre la valutazione della funzione
del ventricolo sinistro nella cardiopatia ischemica (malattia in cui, a segui-
to di una progressiva ostruzione del 
usso di sangue nelle arterie coronarie,
viene a mancare un adeguato rifornimento di ossigeno a una parte del cuo-
re), permettendo una valutazione pi u oggettiva di quest'alterazione rispetto
all'ecocardiograa bidimensionale convenzionale.
Mediante M-mode curvilineo e Doppler tessutale  e stata anche studiata la
tempistica dell'attivazione meccanica del ventricolo sinistro:  e stato osservato
che in un cuore sano le pareti del ventricolo (il setto e la parete posteriore) si
contraggono praticamente in simultanea per pompare il sangue verso l'aorta.
3.4.2 Valvole cardiache
Figura 3.17: Valvole cardiache in sezione ortogonale.
Valvola aortica
La valvola aortica regola il 
usso sanguigno dal cuore verso il sistema
circolatorio. Localizzata presso l'orizio che collega l'aorta al ventricolo si-
nistro, ha una struttura a nido di rondine ed  e composta da tre lembi dette
cuspidi, la cui posizione sfalsata assicura la chiusura del vaso impedendo il
re
usso del sangue nel ventricolo.
Per visualizzare in modo ottimale la valvola aortica in trasduttore viene
posizionato perpendicolarmente all'asse longitudinale del vaso, a livello delle
cuspidi.44 Ecocardiograa M-mode
In condizioni normali le cuspidi aortiche si separano bruscamente all'ini-
zio della sistole, rimanendo parallele tra loro, per poi riunirsi velocemente
e restare chiuse per tutta la durata della diastole no alla sistole successi-
va. Nel complesso l'immagine sistolica  e quella di un rettangolo, ed  e nota
comunemente come scatola aortica; essa viene considerata adeguata se ven-
gono visualizzate contemporaneamente le massime escursioni di due delle tre
cuspidi.
Il movimento delle cuspidi aortiche ri
ette ovviamente il 
usso attraverso
la valvola, e pu o essere utilizzato per calcolare i tempi sistolici.
Figura 3.18: Visualizzazione della \scatola aortica" formata dalle cuspidi della valvola
aortica.
Valvola mitrale
In passato la valvola mitrale, che regola il 
usso sanguigno tra l'atrio
sinistro ed il ventricolo sinistro, era considerata il punto di riferimento per
la ricerca delle altre strutture durante un esame ecocardiograco, a causa
della peculiarit a del suo aspetto e dei suoi movimenti che la rendono facil-
mente riconoscibile. Essa infatti ha una forma leggermente ovale e presenta
due cuspidi: una, pi u grande, posta in avanti e medialmente (cuspide ante-
riore o aortica); l'altra, pi u piccola, posta indietro e lateralmente (cuspide
posteriore).
L'aspetto M-mode di una valvola mitrale  e molto tipico: il movimento del
lembo anteriore ricorda quello di una M, quello del posteriore ha movimenti
speculari, ma pi u piccoli. Ad ogni modo, l'immagine della mitrale non risul-
ta sempre ben denita, sia per la presenza delle corde tendinee, che talora
possono essere confuse con i lembi stessi, sia per i problemi di risoluzione
laterale.
L'M-mode pu o risultare molto utile nella valutazione del movimento della
mitrale, ed in particolare per il riconoscimento di ni movimenti di vibra-Applicazioni nella diagnostica medica 45
zione (
uttering dei lembi mitralici), non evidenziabili mediante la tecnica
bidimensionale, legati a infezioni (vegetazioni) o rotture delle corde tendinee.
Dal tracciato M-mode della mitrale sono state ricavate varie misurazioni,
alcune delle quali venivano utilizzate anche per avere una valutazione dell'an-
damento dei riempimenti e quindi delle pressioni intraventricolari. Una parte
di queste misurazioni sono cadute in sostanziale disuso dopo lo sviluppo della
tecnica bidimensionale ed in particolare del Doppler, e comunque risentono
di alcune limitazioni concettuali legate alla dicolt a di estrapolare dei pa-
rametri di riempimento a partire da un esame che registra solo l'andamento
del movimento dei lembi nel tempo.
Figura 3.19: Movimento a M caratteristico di un lembo della valvola mitrale.
Alcuni autori hanno applicato la ricostruzione M-mode allo studio del
movimento dell'anello mitralico, ritenuto indice della funzione globale del
ventricolo sinistro, e hanno mostrato che lo spostamento dell'anello durante
la sistole  e meglio valutabile con M-mode ricostruito che con ecocardiograa
M-mode convenzionale. Infatti, ottimizzando l'angolazione delle linee di ri-
costruzione M-mode, si possono evitare gli echi potenzialmente confondenti
provenienti dalle pareti del ventricolo sinistro o dai muscoli papillari.
Valvola tricuspide
La valvola tricuspide  e una valvola di forma ovale che regola il 
usso
sanguigno tra l'atrio destro ed il ventricolo destro, e deve il suo nome alle tre
cuspidi da cui  e composta.
 E dicile da visualizzare mediante M-mode a causa della sua posizione
anatomica e dell'orientamento delle cuspidi, il cui movimento ricorda quello
dei lembi mitralici, anche se meno ampio.46 Ecocardiograa M-mode
Figura 3.20: Visualizzazione del movimento della valvola tricuspide.
Un'altra applicazione della ricostruzione M-mode  e la valutazione simul-
tanea non invasiva dei movimenti di apertura e di chiusura delle valvo-
le mitrale e tricuspide. Ci o pu o essere utile in alcune situazioni cliniche,
fra cui la dierenziazione tra 
utter e brillazione atriale in pazienti con
elettrocardiogrammi dubbi.
Nei soggetti normali l'apertura della tricuspide precede quella della mi-
trale (vedi Fig. 3.21); nei soggetti aetti da 
utter atriale (aritmia sopra-
ventricolare misurabile in termini di \battiti" degli atri) l'apertura della
mitrale precede quella della tricuspide; nei soggetti aetti da brillazione
atriale (aritmia incontrollata degli atri) le due valvole si aprono in genere
contemporaneamente,anche se vi  e una certa variabilit a fra i pazienti.
Figura 3.21: Confronto tra i momenti di apertura e di chiusura delle valvole tricuspide
e mitrale.Applicazioni nella diagnostica medica 47
Valvola polmonare
La valvola polmonare regola il 
usso sanguigno dal cuore verso la circola-
zione polmonare. Questa  e la pi u dicile da registrare mediante M-mode, a
causa della sua posizione e per l'interferenza dei polmoni. In genere, infatti,
viene visualizzata solo una cuspide, la posteriore, oltretutto in modo spesso
incompleto.
Figura 3.22: Color M-mode Doppler dell'arteria polmonare. A dx si pu o osservare il
movimento di una cuspide della valvola polmonare (V).
3.4.3 Atri
Atrio sinistro
L'atrio sinistro si trova subito dietro l'aorta e viene registrato dalla stessa
posizione; bench e la parete anteriore dell'atrio e la parete posteriore dell'aorta
siano due strutture separate, esse producono un singolo eco lineare.
I movimenti delle pareti atriali non sono cos  ampi come quelli delle pa-
reti ventricolari, e dipendono dal riempimento e dallo svuotamento dell'atrio
stesso.
Durante la sistole ventricolare la cavit a atriale si riempie, ed il movimento
della parete atriale  e diretto anteriormente; con l'inizio della diastole l'atrio si
svuota ed il movimento della parete diventa posteriore; segue poi un periodo
di scarso o assente movimento (diastasi), inne con la contrazione atriale c' e
un ulteriore spostamento posteriore.
Generalmente la cavit a atriale  e priva di echi, a meno che nel corso del-
la registrazione non si usino guadagni troppo elevati; per questo motivo
l'identicazione di masse endocavitarie mediante tecnica M-mode  e rara.48 Ecocardiograa M-mode
Figura 3.23: Misurazione tramite M-mode del diametro dell'atrio sinistro.Bibliogra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